彩色多普勒超声诊断系统询价要求

1、 临床用途：主要用于腹部、妇科、产科、血管、心脏、小器官、外周血管、泌尿、生殖、儿科（新生儿）、经颅多普勒（TCD）、阴道内、急诊、胎儿四维成像及其他方面的检查和诊断。产品具备持续升级能力，以满足不断扩展的临床应用的需求。
[bookmark: _GoBack]二、高分辨率医用LCD显示器≥20英寸，具备液晶触摸屏功能。
三、主机具备无针式探头接口≥4个，大小一致，且互通互用。
四、显示深度≥38cm
五、取样宽度及位置范围：宽度0.6 –25mm
六、配备耦合剂加热器
七、探头配置 : 单晶体凸阵探头1个、 单晶体线阵探头1个、 相控阵探头（1个）、腔体探头（1个）
